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1Подготовка детектора к работе. 2

Подключите батарею к детектору.

3

Снимите защитную крышку.

4Включите прибор кнопкой
рядом с батареей.

5Дождитесь появления меню авторизации.
Введите логин и пароль.

6Установите нагреватель 
на крепления и поверните 
против часовой стрелки.

7Подключите кабель нагревателя  в разъем. 8

ВАЖНО! Для корректной работы 
необходимо использовать 
резиновые перчатки.



13

12Запишите фон от чистой салфетки.11

15Детектор готов к работе.

14Уберите салфетку и дождитесь завершения
охлаждения.

9

Откройте нагреватель.

10

Вставьте алюминиевую салфетку
в нагреватель и закройте его.

Протрите  обследуемый объект салфеткой, уделите 
внимание местам, где наиболее вероятно могли 
остаться микрочастицы ВВ.

16

18Нажмите «СТАРТ». Далее возможны 2 варианта 
развития событий.

17После протирки объекта вставьте салфетку 
обратно в нагреватель и закройте его.

После подключения нагревателя на экране 
отобразятся доступные режимы для анализа 
частиц ВВ.

Дождитесь завершения записи фона 
от чистой салфетки.



1.1Если после анализа появилось сообщение 
«Нет тревоги», то частиц ВВ не обнаружено.

19Для выключения детектора
нажмите кнопку выключения.

2.6Детектор снова готов к работе.

2.1Если на экране детектора появилось сообщение 
«Тревога!» - обнаружены частицы 
ВВ и определен их тип.

2.2

Уберите салфетку, это улика. Далее следуйте 
внутреннему регламенту.

2.3Нажмите кнопку «В очистку».

2.5

После завершения очистки уберите салфетку. Для 
продолжения работы смотрите слайд 10.

1.2

Уберите салфетку, нажмите «ВЫХОД». После 
охлаждения прибор готов к дальнейшей работе.

2.4Установите чистую салфетку, закройте 
нагреватель и нажмите кнопку "Старт", дождитесь 
завершения процесса очистки.

20На экране высветится меню выключения. 
Подождите 30 сек или сразу выключите.

Вариант 1: без обнаружения взрывчатого вещества

Вариант 2: с обнаружением взрывчатого вещества


