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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1 Перед началом эксплуатации изделия необходимо внимательно ознако-

миться с руководством по эксплуатации ДНКП.413529.003РЭ. 

1.2 Формуляр входит в комплект поставки данного изделия и должен посто-

янно находиться при нем. 

1.3 Все записи в формуляре производить чернилами, отчетливо и аккуратно. 

Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются. Запрещается де-

лать какие-либо пометки и записи на полях и обложке формуляра.  

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

2.1 Наименование изделия – детектор паров и следов взрывчатых веществ 

(далее – ВВ)  «М-ИОН» (далее – Изделие). 

2.2 Изделие предназначено для обнаружения паров и следов ВВ путем отбора 

пробы, ее ионизации и анализа методом нелинейной спектрометрии ионной по-

движности. 

2.3 Обозначение Изделия – ДНКП.413529.003. 

2.4  Заводской № Изделия ___________________.  

2.5  Дата выпуска Изделия___________________.  

2.6  IP адрес Изделия: _______________ . 

2.7  Предприятие изготовитель:  ООО «Диагностика-М». 109316, г. Москва, 

Волгоградский проспект, д. 42, этаж 13, комната 12. 

Тел/факс: +7 (495) 228-1828 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ 

3.1 Изделие обеспечивает обнаружение и идентификацию паров и следов 

следующих ВВ и составов на их основе: 

− тринитротолуол (TNT), а также смеси на его основе (тротил, ТНТ, аммо-

нит, аммонал, октол, ТГ-20, ТГ-40, ТГ-60, ТГАФ, смеси типа В, С-2, С-3, НВХ, 

НВХ-1, акватол, альгетол, алюмотол, гексотол, ифзанит, карбатол, пентолит, цик-

лотол); 

− нитроглицерин (NG), а также смеси на его основе (кордит, баллистит, гре-

мучий студень, донарит, центрит); 

− динитронафталин (DNN), а также смеси на его основе ( К-2, К-3, русская 

смесь, французская смесь, шнейдерит); 

− этиленгликольдинитрат (EGDN); 

− бензофуроксан (BF); 

− динитротолуол (DNT), а также смеси на его основе (ДНТ, смеси типа С-

2, С-3); 

− гексоген (RDX), а также смеси на его основе (семтекс, гексо-

ген+ТЭН+пластификатор, ПВВ на основе гексогена (гексоген+пластификатор, 

смеси типа С, С-4, NTP, Primasheet 2000, Torpex, A-IX-1, A-IX-2, альгетол, ПВВ-

12С, ПВВ-7, ПВВ-4, ПВВ-5А, ЭВВ-11); 

− тетрил (TETRYL) , а также смеси на его основе (смеси типа С-3, тетри-

тол); 

− гексаметилентрипероксиддиамин (HMTD), а также смеси на его основе 

(ГМТД); 

− пентаэритриттетранитрат (PETN), а также смеси на его основе (ТЭН, сем-

текс, гексоген+ТЭН+пластификатор, Detasheet C, Pentolite-50, Pentrit F, PNP, Pri-

masheet 1000, центрит, ЭВВ-34); 

− триперикись ацетона (TATP), а также смеси на его основе (перекись три-

ацетона, ТАТП); 
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− аммиачная селитра (AN), а также смеси на ее основе (нитрат аммония, 

аммонит, аммонал, FP 70/30, NTP, PNP, A-40, A-50, акватол, аммиачный порох, 

аммоксил, астролит, белит, вестфалит, гранулит, громобой, игданит, ифзанит, кар-

батол, маисит, порэмит, шнейдерит); 

− черный порох (BP); 

− тринитрофенол (TNP), а также смеси на его основе (пикриновая кислота, 

мелинит, MAT, MDPC, MMN, MTTC, русская смесь, французская смесь); 

− тетразол (TZ); 

− тринитрорезорцин (TNR); 

− АСДТ (ANFO), а также смеси на его основе (смеси аммиачной селитры и 

дизельного топлива); 

− нитрат мочевины (UN); 

− октоген (НМХ), а также смеси на его основе (циклотетраметилентетра-

мин, октол, окфол, октоген + тротил, октоген + пластификатор, ПВВ на основе ок-

тогена, LX-04, РВХ-9501); 

− диметилдинитробутан (DMNB), а также смесей на его основе (ДМНБ, 

DMDNB). 

3.2 Предел обнаружения паров ТНТ при температуре плюс (20±2) оС – 

1.0*10-14 г/см3. 

3.3 Время обнаружения паров ТНТ – не более 2 с. 

3.4 Время идентификации паров ТНТ – не более 10 с. 

3.5 Предел обнаружения и идентификации следовых количеств следующих 

веществ при температуре плюс (20±2)°С:  

№ 
№ 

п/п 

Наименование веще-

ства 
Минимальный предел  

обнаружения и идентификации, г 
Максимальное время  

обнаружения и идентифи-

кации, с 

1 ТНТ 1*10-11 40 

2 Гексоген 1*10-9  40 

3 ТЭН 5*10-10  40 
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3.6 В изделии предусмотрена звуковая и визуальная индикация о наличии ВВ 

в составе анализируемой пробы. 

3.7 Электропитание Изделия осуществляется от автономного блока (блока 

аккумуляторного) напряжением (7,2±15%) В, а также от сетевого блока питания. 

3.8 Время установления рабочего режима не более 40 с. 

3.9 Время непрерывной работы Изделия в режиме анализа паров от блока ак-

кумуляторного не менее 2 ч. 

3.10 Максимальная потребляемая мощность Изделия в режиме анализа паров 

 ВВ – 15 ВА. 

3.11 Максимальная потребляемая мощность Изделия в режиме анализа сле-

довых количеств ВВ – 50 ВА. 

  3.12 Изделие поддерживает возможность сетевого управления и архивацию 

результатов работы по локальной сети Ethernet Base 100/1000-TX. 

  3.13 Изделие обеспечивает обмен информацией с системой сбора результа-

тов технического мониторинга и контроля с использованием унифицированных 

протокола передачи данных и формата метаданных, разработанного на основе 

XML. 

3.14 Изделие работоспособно при воздействии рабочей пониженной темпе-

ратуры минус (15±2) оС и после воздействия предельной пониженной темпера-

туры минус (30±2) оС. 

3.19 Изделие работоспособно при воздействии рабочей повышенной темпе-

ратуры плюс (55±2) оС и после воздействия предельной повышенной температуры 

плюс (65±2) оС. 

3.20 Изделие работоспособно при воздействии среднегодовой относитель-

ной влажности до 80 % при температуре до плюс 35 0С. 

3.21 Изделие работоспособно при воздействии максимальной относительной 

влажности до 95 % при температуре до плюс 25 0С. 



 

 

     

ДНКП.413529.003ФО 
Лист 

7 
 

     

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

П
од

п.
 и

 д
ат

а
 

 

И
нв

. №
 д

уб
л

. 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а
 

 

И
нв

. №
 п

од
л

. 

 

  Формат А4 

 

3.22 Изделие имеет степень защиты от проникновения пыли и влаги не ниже 

IP20 по ГОСТ 14254-2015. 

3.23 Изделие работоспособно после воздействия синусоидальной вибрации 

с частотой (25±5) Гц, при ускорении (20±4) м/с2 (2 g). 

3.24 Изделие работоспособно после воздействия синусоидальной вибрации 

в диапазоне частот от 20 до 80 Гц при ускорении (39±8) м/с2 (4 g). 

3.25 Изделие работоспособно при воздействии синусоидальной вибрации по 

группе L3 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52931-2008. 

3.26 Допускается транспортирование Изделия в средних условиях по ГОСТ 23216-78 

3.27. Свойства обнаружения: 

- 49 случаев правильного обнаружения взрывчатых веществ из 50 испытаний; 

- 49 случаев правильного идентифицирования взрывчатых веществ из 50 испытаний; 

- 3 случаев ложного обнаружения взрывчатых веществ из 50 испытаний; 

- 3 случаев ложной идентификации взрывчатых веществ из 50 испытаний. 

3.28 В детекторе предусмотрена функция автоматической самоочистки и экспресс-за-

мена сменных деталей пробоотборного узла. 
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4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ  

№ п/п Наименование Количество Примечание 

1 

 
Детектор паров и следов ВВ «М-ИОН» 1 шт.  

2 Аккумуляторная батарея (стандартная) 3 шт.  

3 Сетевой блок питания 1 шт.  

4 Сетевой переходник 1 шт.  

5 Устройство нагрева пробы 1 шт.  

6 Сумка-укладка 1 шт.  

7 Устройство зарядное  1 шт.  

8 Комплект ЗИП 1 компл.  

9 
Руководство по эксплуатации (РЭ) 

1 экз. 
ДНКП.413529.003 

РЭ 

10 
Формуляр 

1 экз. 
ДНКП.413529.003 

ФО 

 

Примечание.  В комплект ЗИП входит:  

• Имитатор ВВ (тестовый образец) – 1 шт.; 

• Пробоотборная трубка – 1 шт.; 

• Пробоотборная салфетка – 50 шт.; 

• Сетевой шнур для подключения зарядного устройства – 1 шт.; 

• Соединительный Ethernet кабель – 1 шт.; 

• Кабель для подключения “сухой контакт” (опционально) – 1 шт. 

• Сменные детали для пробоотборного узла – 2 шт. 
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5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Изделие «М-ИОН», заводской № ________________ соответствует  

техническим условиям ДНКП.413529.003ТУ, прошло технический  

контроль и признано годным для эксплуатации. 

 

Начальник ОТК     _________________ ________________ 

          личная подпись                               Ф.И.О 
 

 

МП       «      »______________20___ г.  

 

 

Директор ООО «Диагностика-М»  _________________     ________________ 

          личная подпись                               Ф.И.О 

 

МП       «      »______________20___ г. 
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6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 

Изделие «М-ИОН», заводской №____________________  

упаковано на предприятии-изготовителе согласно требованиям, предусмот-

ренным технической документацией. 

 

 

________________________         _______________        ___________________ 

                     должность                                                   личная подпись                                          Ф.И.О 

 

________________________ 

                   год, месяц, число 
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7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие Изделия его техническим харак-

теристикам при соблюдении потребителем правил его хранения и эксплуатации, 

установленных руководством по эксплуатации. 

7.2 Гарантийный срок службы Изделия – 2 года со дня приемки Изделия. 

Гарантийный срок службы может быть увеличен в соответствии с 

условиями договора поставки. 

7.3 Срок службы Изделия – 7 лет. 

7.4 Изготовитель обязан в течение гарантийного срока проводить бесплатный 

ремонт Изделия при условии соблюдения потребителем правил его эксплуата-

ции и хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации. 

7.5 Рекламации на Изделие с повреждениями от неправильной его эксплуа-

тации, транспортирования или хранения не принимаются. 
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8. ХРАНЕНИЕ 

8.1 Изделие должно храниться в транспортной упаковке в отапливаемых и 

вентилируемых (или с кондиционированием воздуха) складских помещениях у из-

готовителя или потребителя. 

8.2 Допускается хранение Изделия в распакованном виде.  

8.3 Условия хранения Изделия должны соответствовать категории 1 

 ГОСТ 15150. Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя 

при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 С и относительной 

влажности до 80 % при температуре плюс 35 С. Группа условий хранения – 1(А). 

8.4 При длительном хранении Изделия в выключенном состоянии необхо-

димо не реже одного раза в 3 месяца: 

- подсоединить Изделие к внешнему блоку питания и включить его на срок 

не менее одного часа (для подзарядки внутреннего аккумулятора); 

- подключить Изделие к зарядному устройству и зарядить до 100% входящие 

в комплект аккумуляторные батареи. 

8.5 Все условия хранения должны быть отражены в таблице. 

Дата Условия хране-

ния 

Вид хранения Примечание 

(должность, фа-

милия, подпись 

ответственного 

за хранение) 

Приемки на хра-

нение 

Снятие с хране-

ния 
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9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

9.1  В случае выхода Изделия из строя до истечения гарантийного срока ре-

кламации предъявляются предприятию-изготовителю. 

9.2  В рекламационном акте должны быть отражены следующие сведения: 

 а) заводской номер и год изготовления; 

 б) дата ввода Изделия в эксплуатацию; 

 в) дата отказа; 

 г) время наработки до отказа; 

 д) режим эксплуатации (указать подробно); 

 е) внешнее проявление отказа; 

 ж) возможная причина отказа. 

9.3  Рекламационный акт направляется в сервисный центр изготовителя по 

адресу:109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, этаж 13, комната 12, 

тел.: 8 (495) 228-18-28.  

9.4  Рекламация на Изделие не принимается: 

- по истечении гарантийного срока;  

- при нарушении потребителем правил эксплуатации, транспортирования 

и хранения, предусмотренных эксплуатационной документацией. 
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10. КОНСЕРВАЦИЯ 

Дата Наименование ра-

боты 

Срок действия, годы Должность, фамилия 

и подпись 
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11. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

10.1 Утилизация Изделия осуществляется путем его демонтажа и разборки. 

10.2 Дополнительных требований к утилизации Изделия не предъявляется. 

10.3 Изделие «М-ИОН» драгоценных металлов не содержит. 
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12. СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Поступило Должность, 

фамилия и 

подпись 

лица, ответ-

ственного за 

приёмку 

Отправлено Должность, 

фамилия и 

подпись 

лица, ответ-

ственного за 

приёмку 

Откуда Номер  

и дата 

приказа 

(наряда) 

Куда Номер  

и дата 

приказа 

(наряда) 
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12.1 ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ИЗДЕЛИЯ 

Дата Состояние 

изделия 

Основание 

(наименова-

ние, номер и 

дата доку-

мента) 

Предприятие, должность и 

подпись 

Примечание 

Сдавшего Принявшего 
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12.2 СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Наименова-

ние изделия 

и обозначе-

ние 

Должность, 

фамилия и 

инициалы 

Основание 

(наименова-

ние, номер и 

дата доку-

мента) 

Предприятие, должность 

и подпись 

Примечание 

Закрепление Открепле-

ние 
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13. УЧЁТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ 

Дата Цель ра-

боты 

Количество 

циклов 

Наработка (циклы) Кто прово-

дит работу 

Должность, 

фамилия и 

подпись веду-

щего форму-

ляр 

после ре-

монта 

с начала эксплу-

атации 

       



 

 

     

ДНКП.413529.003ФО 
Лист 

20 
 

     

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

П
од

п.
 и

 д
ат

а
 

 

И
нв

. №
 д

уб
л

. 

 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а
 

 

И
нв

. №
 п

од
л

. 

 

  Формат А4 

 

14. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ 

Дата Вид технического  

обслуживания 

Замечания по  

техническому состоянию 

Должность,  

фамилия,  

подпись 
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15. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕКЛАМАЦИЙ ПРИ  

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Дата  

и время 

отказа 

 

Характер (внеш-

нее проявление) 

неисправности 

Причина  

неисправно-

сти  

(отказа) 

Принятые  

меры,  

отметка о ре-

кламации 

Должность, 

фамилия, 

подпись 

Приме-

чание 
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16. СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ 

Заменяемая часть Устанавливае-

мая часть. 

Наименование и 

обозначение 

Дата Долж-

ность,  

фамилия, 

подпись 

Наименова-

ние и обозна-

чение 

Число отрабо-

танных часов 

(циклов) 

Причина вы-

хода из строя 
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